SPRAWOZDANIE NR DZ/21/09/20 SPRAWOZDANIE ZAWIERA 4 NUMEROWANE STRONY
Wyniki przeprowadzonych badan odnoszg sie wytgcznie do badanych obiektow
Sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci bez pisemnej zgody Laboratorium

Ocena aktywnosci w dezynfekcji metoda zamgtawiania wg
NEN-EN 17272:2019 (wersja holenderska normy EN)

Test dystrybucji
A. Dane informacyjne laboratorium badawczego:

LAB — TEST LABORATORIUM S.C. 40-868 KATOWICE, ul. Piastow 6; tel./fax. (32)203-63-42
B. Dane identyfikacyjne prébki:

1. Praparat BABNY. ... e imonmosmrmsmresrmmeii Sanosil S010 Aerosol

P - TR bd

L LT o R BUSGLASS CZURCZAK LESNIAK SP. JAWNA
4. Data dostarczenia do badan: 09.09.2020; prébe do badan dostarczyt zleceniodawca w dniu testu

5. Warunki przechowywania..................o.ooo....cooo . temperatura pokojowa

B. SUbSIaNCIe CZYNNE!.........cccccviennrieceresreee e s s 6,0 g/ 100 g H,0,; 0,005 g/ 100 g Ag

7. Rozcienczalnik plynu do przygotowania roztworéw roboczych zalecany przez Producenta:
preparat do stosowania w postaci nierozcieficzonej

C.1. Metoda badania............cc.ocoovvioo rozcie;ﬁczenie—neutralizacja; filtracja

2. Neutralizator: Tween 80, 30 g/I; lecytyna 5 g/l; katalaza 0,25 g/l; tiosiarczan sodu 5 g/I; bufor fosforanowy 10 mi/;
Wysiewano na TSA + Tween 80, 5 g/l; lecytyna 7 g/l

.................................................... neutralizator 1:10 w wodzie destylowane;

T, DRIBS DAA. ..o immiisiniimis i menenml 09.09.2020 — 11.09.2020

2. Dzien badania...................ccooooio 09.09.2020
3. Rozcienczalnik preparatu................................ preparat zastosowany w postaci nierozcienczonej

4. Substancje obcigzajace..................coooooi. 3,0 g/l albuminy wotowe;j
5. Temperatura badania...................................... 22,0°C+1°C

6. Wilgotnos¢ wzgledna ..................ocoooooivii . 65 -110%
Zamgtawianie przeprowadzone przez personel techniczny zleceniodawcy,
Parametry procesu podane przez Zleceniodawce (p. 7-10):

7. Czas dyfuzji (dziatania urzadzenia wytwarzajgcego mgle)....... 20 min

8. Uzyta ilos¢ preparatu.................ocooooviooeoeoooo 1,121
9. Urzadzenie zamglawiajgce: ... Desmed D-1000
10. Czas kontaktu (po zakoriczeniu wytwarzania maty):.............. 60 min; wietrzenie 15 min

....................................................... krazki ze stali nierdzewnej wg NEN-EN 17272:2019

13. Odlegtos¢ w stosunku do zrodta............................. 3,2 m dla kazdej z czterech pozycji nosnikéw,

ustawienie nosnikéw wg wymogoéw testu dystrybucji NEN-EN 17272:2019

14. Temperatura inkubacji............ccooeei 30,0°C +£1,0°C,do 72 h
15. Szczep uzyty do badan:................................ Bacillus subtilis ATCC 6633, spory
16. Test przeprowadzony przez:........................... Natalia Ptaszek, Piotr Grudzinski

................................ tabeli 1, 2

FWWRIOSEK <oiicitiiiincnmenson serrmsmress sssmsmmersoss sorens strona4  LAB-TEST LABORATORIUM 5.C.
ul.Piestow 6, 40-868 Katowice 8

NIP: 834-17-92-057
tel: ++48 - 32 - 203 63 42
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SPRAWOZDANIE NR DZ/21/09/20 SPRAWOZDANIE ZAWIERA 4 NUMEROWANE STRONY
Wyniki przeprowadzonych badan odnoszg sie wytacznie do badanych obiektow
Sprawozdanie z badan nie moze byé powielane inaczej niz w catosci bez pisemnej zgody Laboratorium

Ocena aktywnosci w dezynfekcji metoda zamgtawiania wg
NEN-EN 17272:2019 (wersja holenderska normy EN)

Test dystrybucji
A. Dane informacyjne laboratorium badawczego:

LAB — TEST LABORATORIUM S.C. 40-868 KATOWICE, ul. Piastow 6: tel./fax. (32)203-63-42
B. Dane identyfikacyjne probki:

1, Prepalab BRAARY ... o Sanosil S010 Aerosol
-1 SR bd
3. ZIRCRRIOUBWEE: . .....cviitinsinenomseneremmomrmrmmassserssreisacs BUSGLASS CZURCZAK LESNIAK SP. JAWNA

4. Data dostarczenia do badan: 09.09.2020: prébe do badan dostarczyt zleceniodawca w dniu testu

5. Warunki przechowywania.................c.o..c................ temperatura pokojowa

.................................................... 6,0 g/ 100 g H,05; 0,005 g/ 100 g Ag
7. Rozcienczalnik ptynu do przygotowania roztworéw roboczych zalecany przez Producenta:
preparat do stosowania w postaci nierozcienczonej

C.1. Metoda badania.................cococoooooioo rozcienczenie-neutralizacja; filtracja

2. Neutralizator: Tween 80, 30 g/I; lecytyna 5 g/l; katalaza 0,25 g/l; tiosiarczan sodu 5 g/I; bufor fosforanowy 10 ml/l;
Wysiewano na TSA + Tween 80, 5 g/l; lecytyna 7 g/l

.................................................... neutralizator 1:10 w wodzie destylowane;
D. Warunki badania:

1. Okres badan.....................oooooiiioee . 09.09.2020 - 11.09.2020
2. Dziet badania..................cccoooviimee 09.09.2020
3. Rozcienczalnik preparatu

................................. preparat zastosowany w postaci nierozciericzonej
4. Substancje obcigzajgce

.................................... 3,0 g/l albuminy wotowej
5. Temperatura badania.................ocooovvii 22,0°C +1°C
6. Wilgotnos¢ wzgledna ... 65 - 110%
Zamgtawianie przeprowadzone przez personel techniczny zleceniodawcy,
Parametry procesu podane przez zleceniodawce (p. 7-10):

7. Czas dyfuzji (dziatania urzadzenia wytwarzajacego mgte)....... 20 min

8. Uzyta ilos¢ preparatU................cccoevovmveooooooooo 1,12 |

9. Urzadzenie zamglawiajgce: ..o Desmed D-1000

10. Czas kontaktu (po zakonczeniu wytwarzania maty):.............. 60 min; wietrzenie 15 min
11. Pomieszczenie testowe: ..o 62 m®

....................................................... krazki ze stali nierdzewnej wg NEN-EN 17272:2019

....................................... 3,2 m dla kazdej z czterech pozycji nosnikéw,
ustawienie nosnikéw wg wymogéw testu dystrybucji NEN-EN 17272:2019

14. Temperatura inkubacji................................ 30,0°C+£1,0°C,do 72 h
15. Szczep uzyty do badan:...............cco..o.oooi. Bacillus subtilis ATCC 6633, spory
16. Test przeprowadzony przez:.......................... Natalia Ptaszek, Piotr Grudzinski
E. Wyniki przedstawiono w.............................._. tabeli 1, 2
FNROBOK coosisimniinnimeeremsmrmsmonsmesarmmmscio strona 4
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